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I2Y) Levenhuk Kelvin TMC50 Smartphone LED Microscopes Kit

Caution! Never look directly at the Sun through this device, as this may cause permanent eye damage and
even blindness.

The kit includes: LED microscope (3 pcs), phone-to-lens mounting bracket, USB Type-C cable, EVA pads (9 pcs),
pouch, cleaning cloth, user manual, and warranty.

Charging the device

Connect the USB Type-C cable to the USB Type-C slot (10) and power bank, PC, or power adapter (not included).
The power indicator (7) will light red. Charging takes approximately 90 minutes. When charging is complete, the
power indicator will light green.

Getting started

» Find the main camera on your smartphone. To do so, open the camera app on your smartphone and cover each
lens on the back one by one with your finger. The module that makes the image on the screen go black when
covered is the main camera (Fig. 1).

e Gently push your smartphone into the phone-to-lens mounting bracket (Fig. 2). To precisely adjust the mounting
bracket to the thickness and width of your phone, use the soft EVA pads (included).

e Move the lens mount (1) horizontally and the mounting bracket vertically to align the lens hole (3) with your
smartphone’s main camera (Fig. 3).

» Tighten the fixing screw (2) (Fig. 4).

« Select the desired microscope (100x, 150x or 200x magnification). Install the microscope directly into the lens
mount (1) until you hear a click (Fig. 5).

« Press and hold (9) to remove the microscope from the mounting bracket (Fig. 6).

Usage
» Press and hold (8) to turn the device on. The LED illumination (6) will light up.
o Press (8) to change the LED brightness level (low/middle/high).

o Press (11) to change the LED illumination mode. You may choose from 2 color temperatures (cool or warm light)
in 3 illumination ranges (full circle / left half circle / right half circle) in each of 3 brightness modes (low/
middle/high), or you may select the UV full circle mode.

» Place the microscope directly above the object you want to capture.

e Press and hold (8) to turn the device off.
If there are uniform dark corners around the image, adjust the digital zoom on your smartphone. If the dark

' corners look uneven, check that the lens hole (3) is aligned with your smartphone’s main camera before
trying again.



Specifications

Magnification

Focusing distance

Objective lens diameter

Optics material
Optics coating
CPL filter
Brightness level
LED illumination

Compatibility with smartphone models
EVA pads

Operating temperature range

Power supply

Battery duration

100x, 150x, 200x

100x: 0-10mm
150x: 0-0.2mm
200x: 0-0.2mm

100x: 6mm
150x: 6mm
200x: 6mm

optical glass
fully multi-coated
+
3 modes
19 modes

iPhone, Android; smartphone width: 71-105mm (2.8-4.1"),
smartphone thickness: < 20mm (0.8")
21x4.5x2mm (3 pcs)
21x4.5x3mm (3 pcs)
21x4.5x4mm (3 pcs)

0... +45°C (+32... 113°F)

3.7V, 100mA-h rechargeable Li-ion battery;
5V, 1A DC adapter (not included);
USB Type-C cable (included)

2 h (1 h with UV lights on)

The manufacturer reserves the right to make changes to the product range and specifications without prior notice.

Care and maintenance

Take the necessary precautions when using the device with children or others who have not read or who do not fully
understand these instructions. Do not try to disassemble the device on your own for any reason. Protect the device

from water, dust, sudden impact and excessive mechanical force. Do not touch the optical surfaces with your fingers.
Clean the lens surface with compressed air or a soft lens cleaning cloth. Never attempt to operate a damaged device
or a device with damaged electrical parts! Store the device in a dry cool place. If a part of the device or battery is
swallowed, seek medical attention immediately.

Battery safety instructions

The device is equipped with a rechargeable lithium-ion battery. This avoids frequent battery replacement. Always
switch the device off when not in use. If the battery charge is low, please recharge the device in time. Do not
overheat the battery. Do not discharge the battery completely. Do not disassemble, puncture, or deform the battery.
Do not expose the battery to fire, high temperatures, or immerse it in water or other liquids. Improper handling

of the battery may result in fire, explosion, or burns. If the battery becomes damaged, deformed, or swollen,
discontinue use immediately. Keep batteries out of the reach of children, to avoid risk of ingestion, suffocation, or
poisoning. Utilize used batteries as prescribed by your country’s laws.

Levenhuk International Warranty

All Levenhuk telescopes, microscopes, binoculars and other optical products, except for accessories, carry a 50-year
warranty against defects in materials and workmanship. This warranty is valid for 50 years from the date of purchase.
All Levenhuk accessories are warranted to be free of defects in materials and workmanship for six months from date of
retail purchase. The warranty entitles you to free repair or replacement of the Levenhuk product in any country where
a Levenhuk office is located if all warranty conditions are met.

For further details, please visit: levenhuk.com/warranty
If warranty problems arise, or if you need assistance in using your product, contact the local Levenhuk branch.



http://levenhuk.com/warranty

KomnnekTt LED MmKkpockonu 3a cMapTdoH Levenhuk Kelvin TMC50

BHuMaHMe! Hukora He nornemp,aﬁTe ANPEKTHO KbM C/IBHLUETO MNpe3 ToBa YCTpOﬁCTBO, TbM KaTo TOBa MOXe
Aa ooseje 40 yBpeXAaHe Ha ovuuTe U O0pU Cc/ienoTa.

KomnnektbT BKAtouBa: LED mukpockon (3 6p.), cKoba 3a MOHTMPOBKA Ha "TenedoH Kbm newa”, USB kaben Tun-C,
noanoxkm ot EVA (9 6p.), TOpbMUKa, KbprnMyKa 3a NOYMCTBAHE, PbKOBOACTBO 3a NOTPEOMTENA U rapaHLMA.

3apexxpaHe Ha ypeja

Cebpkete USB kabena Tun-C kbm USB cnota Tun-C (10) 1 BbHIWHaTa 6aTepms, KOMNIOTbpa MM 3axpaHBallyaA agantep
(He e BK/toYeH). MHauKaumATa 3a 3axpaHBaHeTo (7) Lie CBeTHe B YepBeHO. 3apeXAaHeTo oTHEMA NPUBIU3UTENTHO
90 mmHyTH. KoraTo 3apexAaHeTo 3aBbpLUM, MHAMKALMATA 3@ 3aXPaHBAHETO LLE CBETHE B 3€/1eHO0.

Ja 3anoyHem

HamepeTe ocHoBHaTa Kamepa Ha Bawwmsa cMapTdoH. 3a ga HanpaBuTe TOBa, OTBOPETE NMPUIOKEHMETO 3a Kamepa
Ha Bawmsa cMapTdhoH M MOKpUITE C NPBCT BCsAKA Jiella Ha rbpba egHa no egHa. MoayabT, KOMTO NpaBum
M306paXKeHMETO Ha eKpaHa YepHO, KoraTto ce NMoKp1e, € OCHOBHaTa Kamepa (¢dur. 1).

MpuTHCHeTe neko Bawwua cmapTdhoH B CKobaTa 3a MOHTMPOBKA Ha "TeniedoH KbM newa” (ur. 2). 3a ga peryivpare
cKobaTa 3a MOHTMPOBKaA MNPELM3HO CNPAMO AebennHaTa M lWMpuHaTa Ha Bawma TenedoH, 1anonssante MekmTe EVA
NOANOXKKN (BK/IOYEHM).

MpemecTeTe MOHTUPOBKaTa 3a 06€KTMB (1) XOPU3OHTa/IHO, a CKobaTa 3a MOHTUPOBKA — BEPTUKaJIHO, 3a Aa
noApaBHUTE OTBOpA 3a 00eKTMBa (3) C OCHOBHaTa Kamepa Ha Bawmsa cmaptdoH (dur. 3).

CrerHete umKcpawma BUHT (2) (dur. 4).

U3bepeTe KenaHua MMKpockon (yeenmderne 100x, 150x uam 200x). MoHTUpaiTe MUKpOCKoNa AMPEKTHO
B MOHTMPOBKaTa 3a 06eKTMB (1), fJOKaTO YyeTe WpakBaHe (¢wur. 5).

HatucHeTe v 3agpbikTe (9), 3a Aa CBa/IMTE MMKPOCKOMA OT CKobaTa 3a MOHTUPOBKA (cur. 6).

Ynotpeb6a

HaTucHeTe 1 3aapbiTe (8), 3a Aa BKAOYMTE YCTPOMCTBOTO. CBETOAMOAHOTO OCBET/IEHME (6) Le CBETHE.
HaTucHete (8), 3a Ja NPOMEHUTE HMBOTO HA APKOCTTA Ha CBETOAMOAA (HMCKO/CpeiHo/BUCOKO).

HaTucHeTe (11), 3a Aa NPEBKOYUTE pEXMMA HA CBETOAUMOAHOTO OCBeTAeHMe. MoxeTe fa usbumparte Mexay
2 uBeTHU TemMnepaTtypm (CTyaeHa 1AM Tonna CBeT/IMHA) B 3 AMana3oHa Ha OCBETEHOCT (MbJieH Kpblr / NaB
NoNyKpbr / AeCeH MONYKPbr) BbB BCEKU OT 3-Te pexMma Ha APKOCT (HMCKa/cpesHa/BUCOKA) AU MOXeTe Aa
usbepeTte pexmMm Ha NbseH Kpbr 3a UV ceeT/mHa.

MocTaBeTe MUMKPOCKOMNA AMPEKTHO Haj 06€KTa, KOMTO MCKATe fa 3acHEMETE.
HatucHeTe 1 3agpbikTe (8), 3a Aa U3K/IYMTE YCTPOUCTBOTO.
AKO 0K0/10 M306parkeHUeTo MMa PaBHOMEPHU TbMHM BIIU, perysimpanTte uMcbpoBOTO yBeAMYeHHe Ha Bawma

CMapTdoH. AKO TbMHUTE BIr/IM U3rNeXAaT HepaBHOMEPHM, NpoBepeTe Aa/IM OTBOPDHT 3a 06eKTHBa (3)
e nojpaBHEH C OCHOBHaTa Kamepa Ha Bawmsa cmapTdoH, npeam aa onutate OTHOBO.




Cneuudukaymm

YBennuyenue 100x, 150x, 200x
100x: 0-10 mm
®okycHo pascTosHMe 150x: 0-0,2 mm
200x: 0-0,2 mm
100x: 6 mm
AnameTbp Ha flewaTta Ha 06eKTMBa 150x: 6 mm
200x: 6 mm
Matepuan Ha onTMKata OMTMYHO CTBKJIO
OnTMYHO NOKpUTUE LASIOCTHO MHOTOC/IOMHO
CPL duntbp +
HuWBo Ha ApkocT 3 perkmMma
CBeTOAMOAHO OCBET/IEHME 19 perkmMma

iPhone, Android (wnpuHa Ha cmapTdoHa: 71-105 mm,
AebennHa Ha cMapTdoHa: < 20 mm)

21 x4,5x 2 mm (3 6p.)

CbBMECTUMOCT C MOAEIM CMapTHOHM

Moanoxku ot EVA 21 x4,5x 3 mm (3 6p.)
21 x 4,5 x4 mm (3 6p.)
Jnana3oH Ha paboTHaTa TeMnepaTypa 0..+45 °C
3,7 V, 100 mA-h akymynaTopHa AMTUEBO-MOHHA BaTepus;
3axpaHBaHe 5V, 1 AnNocTOAHHOTOKOB aZanTep (He € BK/OYEH);
USB kaben Tun-C (BK/OYEH)
Bpeme Ha paboTa ¢ 6atepuata 2 4 (1 4 c BKtoYeHM UV CBETAMHM)

Mpou3BOAMTENAT CM 3aMa3Ba NpaBoTO Aa M3BbpLUBA MPOMEHM MO NPOAYKTOBAaTa rama U cneupduKkaummre 6e3
npeauseecTue.

pru U NnopgapbIKKa

MpeanpuemeTe HEOBXOAUMMTE NPEBAHTUBHM MEPKM NPU M3MO3BaHE HA TOBA YCTPOMCTBO OT Jelia MW ApYru nua,
KOWUTO He ca NpoYesIM UM KOUTO He ca pa3bpasiv Hamb/IHO Te3M MHCTPYKUMM. He ce onuTBalTe Aa pasrno6ssate
YCTPOMCTBOTO CaMM MO HMKaKBa NpuYMHa. lNaseTe ypeaa oT BoAa, Npax, Pe3KM yaapyu U NMPEKOMEPHA MEXaHMYHA CMAa.
He nunaiTe onTMYHMTE NOBBPXHOCTU C NPBLCTU. MoumcTeTe NOBBbPXHOCTTA Ha JlelljaTa CbC CrbCTEH Bb3yX MM MEKA
Kbpra 3a NoYMCTBaHE Ha fely. HuKora He npaBeTe OnMT Ja M3Moa3BaTe NoBpeAeHO YCTPOMCTBO MM YCTPOMCTBO

C NnoBpeAeHn enekTpuyeckm Yactm! CbxpaHsBaMTe ypesa Ha Cyxo U XJ1agHO MACTO. AKO HAKOSA YacT OT YCTPOMCTBOTO
uau 6atepmaTa 6bhaT NnorbsiHaTM, He3abaBHO NOTbpPCceTE MeAMLMHCKA NMOMOLL,.

UHCTpYKUUM 3a 6e30nacHOCT Ha 6aTepunte

YpenbT e 060pysBaH C aKyMy/laTopHa JIMTMEBO-MOHHa 6aTepums. ToBa nNpejoTBpaTsABa YecTaTa CMsAHA Ha 6aTepuu.
BuHaru uskouBalTe ypeaa, KoraTo TOM He ce M3Mo3Ba. AKO 3apsaabT Ha 6aTepusaTa € HUCHK, MOis, Npe3apejeTte
ypeJa cBoeBpeMeHHo. He fionyckaiTe nperpsisaHe Ha akyMyiaTopHata 6atepus. He gonyckaiTe nbjiHO paspexaaHe

Ha akyMmysiaTopHaTa 6aTtepus. He pasrniobsBaite, He npo6uBaiTe 1 He aecdopmupaite 6atepusTa. He usnaraite
6aTepuaTa Ha Or'bH, BUCOKM TEMMEPATYPU U He A NoTansMTe BbB BOJA MM ApPYrM TeYHOCTHU. HenpaBuiHoTo 60paBeHe

c 6aTepusaTa MOXe Aa AoBeje [0 Moxap, eKCMIo3us UM usrapsaHus. Ako 6atepusaTa ce nospeam, gedopmupa Mam
noaye, HezabaBHO MNpeycTaHoBeTe yrnoTpe6ara u. JpbxTe 6aTepunTe fased OT JoCTbMNa Ha Aela, 3a Aa M3GerHeTe pucK
OT norsibliaHe, 3ajyLliaBaHe UM oTpaBsiHe. M3XBbpIsSMTE M3MoN3BaHUTE 6aTepum CbriacHo NpaBuaTa B AbpiKasaTa Bu.

MexpyHapoaHa rapaHumsa ot Levenhuk

Bcrukm Teneckonm, MMKPOCKONU, GUHOKAIU U APYrM ONTMYHM NPoAYKTU OT Levenhuk, C M3KIOYEHUE Ha akcecoapuTe,
MMaT rapaHums ot 50 roanHu 3a gedekTn B MaTtepuanmte 1 napabotkarta. Tasm rapaHums e BaanaHa 50 roguHm ot
JaraTta Ha MoKyrnKaTa. 3a BCMYKM akcecoapu Levenhuk ce npegocTaBs rapaHuma 3a Amnca Ha A4eeKTi Ha MaTepuanuTte
U M3paboTKaTa 3a Nep1oj OT ABE roAMHM OT AaTaTa Ha NoKyrKa Ha agpebHo. Levenhuk Lie peMOHTMpa MM 3aMEHU BCEKM
NPOAYKT MM YacT OT NPOAYKT, 3a KOUTO CNej NPOBEPKa OT CTpaHa Ha Levenhuk ce ycTaHOBKM Hanmume Ha AedeKT Ha
maTepuanmuTe A n3paboTKaTta. 3aab/IKUTENHO YC/IOBME 3a 3a4b/IKeHMETO Ha Levenhuk aa peMOHTMpa MK 3aMEHM
TaKbB NPOAYKT € ToM Aa 6bae BbpHaT Ha Levenhuk 3aeAHO C JOKYMEHT 3a MOKYMKa, KOMTO € 33/10BOJIUTE/IEH 3a
Levenhuk.

3a noBeye MHdOPMaUMA NnoceTeTe HallaTa yebcTpaHuua: bg.levenhuk.com/garantsiya

AKO BBb3HMKHAT I'IpO6I'IeMl4 C rapaHuMATa MJIn ako Cce Hy*KJaeTe OT NOMOLL 3a M3MNO0J13BAHETO Ha Bawma NpoAyKT, Ce
CBbpKeTe C MECTHMA KJZIOH Ha Levenhuk.
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Sada LED mikroskopl pro smartphone Levenhuk Kelvin TMC50

Upozornéni! Timto pristrojem se nikdy nedivejte primo do Slunce, nebot’ hrozi nebezpeci trvalého poskozeni
zraku ¢i primo oslepnuti.

Obsah sady: LED mikroskop (3 ks), drzak pro upevnéni telefonu k objektivu, kabel USB typu C, podlozky EVA (9 ks),
pouzdro, Cistici utérka, navod k pouziti a zaruéni list.

Nabijeni zarizeni
Pripojte kabel USB typu C ke slotu USB typu C (10) a k powerbance, pocitaci nebo napajecimu adaptéru (neni soucasti

dodavky). Indikator napajeni (7) se rozsviti Cervené. Nabijeni trva priblizné 90 minut. Po dokonceni nabijeni se indikace
napajeni rozsviti zelené.

Zac¢iname

Najdéte hlavni fotoaparat svého smartphonu. Otevrete aplikaci fotoaparatu a postupné zakryjte prstem jednotlivé
objektivy na zadni strané telefonu. Modul, u kterého obraz na displeji pri zakryti zCerna, je hlavni fotoaparat
(obr. 1).

Opatrné vloZte smartphone do drzaku pro upevnéni telefonu k objektivu (obr. 2). Pro presné prizplsobeni drzaku
tloust'ce a Sirce telefonu pouzijte mékké podlozky EVA (jsou soucasti dodavky).

Posunte posuvné uchyceni objektivu (1) vodorovné a montazni drzak svisle tak, aby byl otvor pro objektiv (3)
zarovnan s hlavnim fotoaparatem vaseho smartphonu (obr. 3).

Utahnéte upevnovaci Sroub (2) (obr. 4).

Vyberte pozadovany mikroskop se zvétsenim 100x, 150x nebo 200x. Vlozte mikroskop primo do posuvného
uchyceni objektivu (1), dokud neuslysite cvaknuti (obr. 5).

Stisknéte a podrzte tlacitko (9) a vyjméte mikroskop z montazniho drzaku (obr. 6).

Pouziti

Stisknéte a podrzte tlacitko (8), abyste zarizeni zapnuli. Rozsviti se LED osvétleni (6).
Stisknutim tlacitka (8) zménite Uroven jasu LED (nizka/stredni/vysoka).

Stisknutim tlacitka (11) zménite rezim LED osvétleni. MiZete zvolit 2 barevné teploty (studené nebo teplé
svétlo) ve 3 rezimech osvétleni (cely kruh / leva polovina kruhu / prava polovina kruhu) pro kazdou ze 3 Urovni
jasu (nizka/stredni/vysoka), nebo mizete zvolit rezim UV pro plny kruh.

Umistéte mikroskop primo nad objekt, ktery chcete zachytit.
Stisknéte a podrzte tlacitko (8), abyste zarizeni vypnuli.
Pokud jsou kolem obrazu rovhomérné tmavé rohy, upravte digitalni zoom smartphonu. Pokud jsou tmavé

rohy nerovhomérné, pred dalSim pokusem zkontrolujte, zda je otvor pro objektiv (3) zarovnan s hlavnim
fotoaparatem vaseho smartphonu.




Technické udaje

Zvétseni

Zaostrovaci vzdalenost

Pramér Cocky objektivu

Material optiky

Povrchova Uprava optiky

CPL filtr

Uroven jasu

LED osvétleni

Kompatibilita s modely chytrych

telefonl

Podlozky EVA

Rozsah provozni teploty
Napajeni

Vydrz baterie

100x, 150x, 200x

100x: 0-10 mm
150x: 0-0,2 mm
200x: 0-0,2 mm

100x: 6 mm
150x: 6 mm
200x: 6 mm

optické sklo
vicenasobna antireflexni vrstva na vSech optickych plochach
+
3 rezimy
19 rezim(
iPhone, Android (Sirka telefonu: 71-105 mm,
tloustka telefonu: < 20 mm)

21 x4,5x2 mm (3 ks)
21 x 4,5 x 3 mm (3 ks)
21 x 4,5 x4 mm (3 ks)

0... +45 °C
dobijeci Li-ion baterie 3,7 V, 100 mA-h;
napajeci adaptér 5V, 1 ADC (neni soucasti dodavky);
kabel USB typu C (je soucasti dodavky)
2 h (1 h pri zapnutém UV osvétleni)

Vyrobce si vyhrazuje pravo provadét zmény v sortimentu a v technickych Gdajich svych vyrobkd bez predchoziho
upozornéni.

Péce a udrzba

Pri pouziti tohoto pristroje détmi nebo osobami, které tento navod necetly nebo s jeho obsahem nebyly plné
srozumény, prijméte nezbytna preventivni opatreni. Z Zadného divodu se nepokousejte pristroj rozebirat. Zarizeni
chrante pred vodou, prachem, prudkymi narazy a nadmérnym mechanickym namahanim. Nedotykejte se svymi
prsty povrch( optickych prvka. Povrch cocky ocistéte stlacenym vzduchem nebo mékkym Cisticim ubrouskem na
cocky. Nikdy se nepokousejte provozovat poskozené zarizeni nebo zarizeni s poskozenymi elektrickymi dily! Zarizeni
skladujte na suchém a chladném misté. Pokud dojde k poziti ¢asti zafizeni nebo baterie, okamzité vyhledejte
lékarskou pomoc.

Bezpecnostni pokyny tykajici se baterii

Pristroj je vybaven dobijeci lithium-iontovou baterii. Tim se vyhnete Casté vyméné baterie. Pokud pristroj
nepouzivate, vzdy jej vypnéte. Pokud je baterie slaba, vCas pristroj dobijte. Baterii neprehrivejte. Nevybijejte
baterii Uplné. Baterii nerozebirejte, nepropichujte ani nedeformujte. Baterii nevystavujte ohni ani vysokym
teplotam a neponorujte ji do vody ani jinych kapalin. Nespravna manipulace s baterii mize zpUsobit pozar, vybuch
nebo popaleniny. Pokud dojde k poskozeni, deformaci nebo nafouknuti baterie, okamzité ji prestante pouzivat.
Baterie uchovavejte mimo dosah déti, abyste predesli riziku spolknuti, vdechnuti nebo otravy. S pouzitymi bateriemi
nakladejte v souladu s vasimi vnitrostatnimi predpisy.

Mezinarodni zaruka Levenhuk

Na veskeré teleskopy, mikroskopy, triedry a dalsi optické vyrobky znacky Levenhuk, s vyjimkou prislusenstvi, se
poskytuje zaruka 50 let pokryvajici vady materialu a provedeni. Tato zaruka je platna 50 let od data zakoupeni.

Na veskeré prislusenstvi znacky Levenhuk se poskytuje zaruka toho, ze je dodavano bez jakychkoli vad materialu

a provedeni, a to po dobu dvou let od data zakoupeni v maloobchodni prodejné. Tato zaruka vam v pripadé splnéni
vSech zarucnich podminek dava narok na bezplatnou opravu nebo vyménu vyrobku znacky Levenhuk v libovolné zemi,
v niz se nachazi pobocka spole¢nosti Levenhuk.

Dalsi informace — navstivte nase webové stranky: cz.levenhuk.com/zaruka

V pripadé problému s uplatnénim zaruky, nebo pokud budete potfebovat pomoc pri pouzivani svého vyrobku, obratte
se na mistni pobocku spolecnosti Levenhuk.



http://cz.levenhuk.com/zaruka

D)3 Levenhuk Kelvin TMC50 LED Mikroskop-Set fiir Smartphone

Vorsicht! Schauen Sie mit diesem Instrument nie direkt in die Sonne. Erblindungsgefahr!

Das Set enthalt: LED-Mikroskop (3 Stk.), Smartphone-Objektivhalterung, USB-Typ-C-Kabel, EVA-Polster (9 Stiick),
Tasche, Reinigungstuch, Bedienungsanleitung und Garantiekarte.

Laden des Gerats

SchlieBen Sie das USB-Typ-C-Kabel an den USB-Typ-C-Anschluss (10) und die Powerbank, den PC oder das Netzteil
(nicht im Lieferumfang enthalten) an. Die Betriebsanzeige (7) leuchtet rot. Der Ladevorgang dauert etwa 90 Minuten.
Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Betriebsanzeige grun.

Erste Schritte
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« Suchen Sie die Hauptkamera lhres Smartphones. Offnen Sie dazu die Kamera-App auf Ihrem Smartphone und
bedecken Sie nacheinander jede Linse auf der Riickseite mit Ihrem Finger. Das Modul, bei dem das Bild auf dem
Bildschirm schwarz wird, wenn es abgedeckt wird, ist die Hauptkamera (Abb. 1).

« Driicken Sie Ihr Smartphone vorsichtig in die Halterung zur Befestigung des Smartphones (Abb. 2). Um die
Halterung prazise an die Dicke und Breite Ihres Smartphones anzupassen, verwenden Sie die weichen EVA-
Polster (im Lieferumfang enthalten).

» Verschieben Sie die Objektivhalterung (1) horizontal und die Montagehalterung vertikal, um die Objektivoffnung (3)
auf die Hauptkamera Ihres Smartphones auszurichten (Abb. 3).

o Ziehen Sie die Befestigungsschraube (2) fest (Abb. 4).

» Wahlen Sie das gewiinschte Mikroskop (100-, 150- oder 200-fache VergroBerung). Setzen Sie das Mikroskop
direkt in die Objektivhalterung (1) ein, bis Sie ein Klicken horen (Abb. 5).

e Driicken und halten Sie (9), um das Mikroskop aus der Montagehalterung zu entfernen (Abb. 6).

Verwendung
e Dricken und halten Sie (8), um das Gerat einzuschalten. Die LED-Beleuchtung (6) wird aufleuchten.
o Driicken Sie (8), um die Helligkeit der LED zu andern (niedrig/mittel/hoch).

o Driicken Sie (11), um den LED-Beleuchtungsmodus zu andern. Sie konnen zwischen 2 Farbtemperaturen (kihles
oder warmes Licht) in 3 Beleuchtungsbereichen (vollstandiger Ring / linke Halfte / rechte Halfte) in jedem der
3 Helligkeitsmodi (niedrig/mittel/hoch) wahlen oder den UV-Modus mit vollstandig beleuchtetem Ring auswahlen.

» Platzieren Sie das Mikroskop direkt tiber dem Objekt, das Sie aufnehmen mochten.
e Driicken und halten Sie (8), um das Gerat auszuschalten.
Wenn rund um das Bild gleichmaBig dunkle Ecken zu sehen sind, passen Sie den Digitalzoom Ihres Smartphones

an. Wenn die dunklen Ecken ungleichmaBig aussehen, iiberpriifen Sie, ob die Objektivoffnung (3) auf die
Hauptkamera Ihres Smartphones ausgerichtet ist, bevor Sie es erneut versuchen.



Technische Daten

VergroBerung 100-, 150-, 200-fach
100-fach: 0-10 mm
Brennweite 150-fach: 0-0,2 mm

200-fach: 0-0,2 mm
100-fach: 6 mm

Objektivlinsendurchmesser 150-fach: 6 mm
200-fach: 6 mm
Optikmaterial optisches Glas
Optikvergiitung durchgehende Mehrfachvergiitung
CPL-Filter +
Helligkeitsstufen 3 Modi
LED-Beleuchtung 19 Modi

iPhone, Android (Smartphone-Breite: 71-105 mm,
Smartphone-Dicke: < 20 mm)

21 x 4,5 x 2 mm (3 Stk.)

Kompatibel mit Smartphone-Modellen

EVA-Polster 21 x 4,5 x 3 mm (3 Stk.)
21 x 4,5 x4 mm (3 Stk.)
Betriebstemperaturbereich 0...+45 °C
3,7V, 100 mA-h wiederaufladbarer Li-lon-Akku;
Stromversorgung 5V, 1 A Gleichstromadapter (nicht im Lieferumfang enthalten);
USB-Typ-C-Kabel (im Lieferumfang enthalten)
Akkulaufzeit 2 Std. (1 Std. bei eingeschalteter UV-Beleuchtung)

Der Hersteller behalt sich das Recht vor, ohne Vorankiindigung Anderungen an der Produktpalette und den
technischen Daten vorzunehmen.

Pflege und Wartung

Treffen Sie geeignete VorsichtsmaBnahmen, wenn Kinder oder Personen das Instrument benutzen, die diese Anleitung
nicht gelesen bzw. verstanden haben. Versuchen Sie nicht, das Instrument aus irgendwelchem Grund selbst zu
zerlegen. Schiitzen Sie das Instrument vor Wasser, Staub, plotzlichen StoBen und anderen mechanischen Belastungen.
Berlihren Sie die optischen Flachen nicht mit den Fingern. Reinigen Sie die Linsenoberflache mit Druckluft oder
einem weichen Linsenreinigungstuch. Versuchen Sie niemals, ein beschadigtes Gerat oder ein Gerat mit beschadigten
elektrischen Teilen in Betrieb zu nehmen! Lagern Sie das Gerat an einem trockenen, kiihlen Ort. Wenn ein Teil des
Gerats oder des Akkus verschluckt wird, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Sicherheitshinweise zum Umgang mit Akkus

Das Gerat ist mit einem wiederaufladbaren Lithium-lonen-Akku ausgestattet. Dadurch wird ein haufiger Austausch
des Akkus vermieden. Schalten Sie das Gerat immer aus, wenn es nicht benutzt wird. Wenn der Akku schwach ist,
laden Sie das Gerit bitte rechtzeitig auf. Uberhitzen Sie den Akku nicht. Entladen Sie den Akku nicht vollstandig.
Den Akku nicht zerlegen, durchstechen oder verformen. Den Akku keinem Feuer oder hohen Temperaturen aussetzen
und nicht in Wasser oder andere Flussigkeiten eintauchen. UnsachgemaBer Umgang mit dem Akku kann zu Branden,
Explosionen oder Verbrennungen filhren. Wenn der Akku beschadigt, verformt oder aufgeblaht ist, die Verwendung
sofort einstellen. Akkus fur Kinder unzuganglich aufbewahren, um Verschlucken, Ersticken und Vergiftungen zu
vermeiden. Entsorgen Sie leere Akkus gemaB den einschlagigen Vorschriften.

Levenhuk internationale Garantie

Levenhuk garantiert fiir alle Teleskope, Mikroskope, Fernglaser und anderen optischen Erzeugnisse mit Ausnahme von
Zubehor 50 Jahre die Freiheit von Material- und Herstellungsfehlern. Diese Garantie gilt 50 Jahre ab Kaufdatum.
Fur Levenhuk-Zubehor gewahrleistet Levenhuk die Freiheit von Material- und Herstellungsfehlern innerhalb von zwei
Jahren ab Kaufdatum. Produkte oder Teile davon, bei denen im Rahmen einer Priifung durch Levenhuk ein Material-
oder Herstellungsfehler festgestellt wird, werden von Levenhuk repariert oder ausgetauscht. Voraussetzung fur die
Verpflichtung von Levenhuk zu Reparatur oder Austausch eines Produkts ist, dass dieses zusammen mit einem fiir
Levenhuk ausreichenden Kaufbeleg an Levenhuk zuriickgesendet wird.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserer Website: de.levenhuk.com/garantie

Bei Problemen mit der Garantie, oder wenn Sie Unterstlitzung bei der Verwendung lhres Produkts benotigen, wenden
Sie sich an die lokale Levenhuk-Niederlassung.



http://de.levenhuk.com/garantie

E Kit de microscopios LED para teléfono inteligente
Levenhuk Kelvin TMC50

iPrecaucion! Nunca mire directamente al sol a través de este dispositivo, ya que podria causarle dafios
permanentes en los ojos e incluso ceguera.

El kit incluye: microscopio LED (3 unidades), soporte para acoplar el teléfono al objetivo, cable USB de tipo C,
espaciadores de EVA (9 unidades), funda, pano de limpieza, guia del usuario y garantia.

Carga del dispositivo

Conecte el cable USB de tipo C a la ranura USB de tipo C (10) y a una bateria externa, ordenador o adaptador
de corriente (no incluido). El indicador de encendido (7) se iluminara en rojo. La carga tarda aproximadamente
90 minutos. Cuando la carga haya finalizado, el indicador de encendido se iluminara en verde.

Primeros pasos

o Localice la cAmara principal de su teléfono inteligente. Para ello, abra la aplicacion de camara de su teléfono
inteligente y cubra cada lente posterior una por una con el dedo. El médulo que hace que la imagen en la
pantalla se vuelva negra al cubrirlo es la camara principal (Fig. 1).

» Introduzca suavemente su teléfono inteligente en el soporte de montaje para teléfono a lente (Fig. 2). Para ajustar
con precision el soporte al grosor y al ancho de su teléfono inteligente, use los espaciadores de EVA incluidos.

» Mueva el soporte de la lente (1) horizontalmente y el soporte de montaje verticalmente para alinear el orificio
de la lente (3) con la camara principal de su teléfono inteligente (Fig. 3).

o Apriete el tornillo de fijacion (2) (Fig. 4).
» Seleccione el microscopio que desee (aumento de 100x, 150x o 200x). Instale el microscopio directamente en
el soporte de la lente (1) hasta que oiga un clic (Fig. 5).

e Mantenga pulsado (9) para extraer el microscopio del soporte de montaje (Fig. 6).

Uso
» Mantenga pulsado (8) para encender el dispositivo. La iluminacion LED (6) se encendera.
o Pulse (8) para cambiar el nivel de brillo LED (bajo/medio/alto).

o Pulse (11) para cambiar el modo de iluminacion LED. Puede elegir entre 2 temperaturas de color (luz fria
o calida) en 3 zonas de iluminacion (anillo completo / medio anillo izquierdo / medio anillo derecho) en cada
uno de los 3 niveles de brillo (bajo/medio/alto), o seleccionar el modo UV en anillo completo.

e Coloque el microscopio directamente sobre el objeto que desea capturar.
e Mantenga pulsado (8) para apagar el dispositivo.
Si aparecen esquinas oscuras uniformes alrededor de la imagen, ajuste el zoom digital de su teléfono

inteligente. Si las esquinas oscuras son irregulares, compruebe que el orificio para la lente (3) esté alineado
con la camara principal de su teléfono inteligente antes de intentarlo.



Especificaciones

Aumento 100x, 150x, 200x
100x: 0-10 mm
Distancia de enfoque 150x: 0-0,2 mm
200x: 0-0,2 mm
100x: 6 mm
Diametro de la lente del objetivo 150x: 6 mm
200x: 6 mm
Material de la optica vidrio optico
Revestimiento de la optica revestimiento multiple completo
Filtro CPL +
Nivel de brillo 3 modos
Iluminacion LED 19 modos

iPhone, Android (anchura del teléfono: 71-105 mm,
grosor del teléfono: < 20 mm)

21 x 4,5 x 2 mm (3 unidades)

Compatibilidad con teléfonos inteligentes

Espaciadores de EVA 21 x 4,5 x 3 mm (3 unidades)
21 x 4,5 x 4 mm (3 unidades)
Intervalo de temperaturas de funcionamiento 0..+45 °C
bateria recargable de iones de litio de 3,7 V, 100 mA-h;
Fuente de alimentacion adaptador de CC de 5V, 1 A (no incluido);
cable USB de tipo C (incluido)
Duracién de la bateria 2 h (1 h con las luces UV encendidas)

El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en la gama de productos y en las especificaciones sin previo
aviso.

Cuidado y mantenimiento

Tome las precauciones necesarias si utiliza este instrumento acompanado de nifos o de otras personas que no hayan
leido o que no comprendan totalmente estas instrucciones. No intente desmontar el instrumento usted mismo bajo
ningln concepto. Proteja el dispositivo del agua, el polvo, los golpes repentinos y la fuerza mecanica excesiva. No
toque las superficies dpticas con los dedos. Limpie la superficie de la lente con aire comprimido o un pafo suave
para limpiar lentes. jNo intente nunca utilizar un dispositivo dafiado o un dispositivo con componentes eléctricos
danados! Guarde el dispositivo en un lugar fresco y seco. En caso de ingestion de componentes del dispositivo

o de la pila, busque asistencia médica de inmediato.

Instrucciones de seguridad para las baterias

El dispositivo esta equipado con una bateria recargable de iones de litio. Esto evita el reemplazo frecuente de la
bateria. Apague siempre el dispositivo cuando no esté en uso. Si la carga de la bateria es baja, recargue el dispositivo
con suficiente tiempo. No sobrecaliente la bateria. No deje que la bateria se descargue por completo. No desmonte,
perfore ni deforme la bateria. No exponga la bateria al fuego ni a altas temperaturas, ni la sumerja en agua u otros
liquidos. Una manipulacion incorrecta de la bateria puede provocar un incendio, una explosion o quemaduras. Si la
bateria resulta danada, se deforma o se hincha, deje de utilizarla inmediatamente. Mantenga las baterias fuera del
alcance de los ninos para eliminar el riesgo de ingestion, asfixia o envenenamiento. Deseche las baterias usadas tal
como lo indiquen las leyes de su pais.

Garantia internacional Levenhuk

Todos los telescopios, microscopios, prismaticos y otros productos opticos de Levenhuk, excepto los accesorios, cuentan
con una garantia de 50 afios contra defectos de material y de mano de obra. Esta garantia es valida durante 50 afios

a partir de la fecha de compra. Todos los accesorios Levenhuk estan garantizados contra defectos de material y de mano
de obra durante dos afos a partir de la fecha de compra en el minorista. Levenhuk reparara o reemplazara cualquier
producto o pieza que, una vez inspeccionada por Levenhuk, se determine que tiene defectos de materiales o de mano
de obra. Para que Levenhuk pueda reparar o reemplazar estos productos, deben devolverse a Levenhuk junto con una
prueba de compra que Levenhuk considere satisfactoria.

Para mas detalles visite nuestra pagina web: es.levenhuk.com/garantia

En caso de problemas con la garantia o si necesita ayuda en el uso de su producto, contacte con su oficina de
Levenhuk mas cercana.
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Kit de microscopes a DEL pour smartphone Levenhuk Kelvin TMC50

Attention ! Ne regardez jamais directement le Soleil a travers cet appareil, car cela peut provoquer des
lésions oculaires permanentes, voire la cécité.

Le kit comprend : microscope a DEL (3 piéces), support de fixation pour téléphone sur ’objectif, cable USB Type-C,
patins EVA (9 piéces), pochette, chiffon de nettoyage, mode d’emploi et garantie.

Charge de ’appareil

Connectez le cable USB Type-C sur la prise USB Type-C (10) ainsi qu’a une batterie externe, un PC ou un adaptateur
secteur (non fourni). Le témoin d’alimentation (7) s’allume en rouge. La charge dure environ 90 minutes. Lorsque la
charge est terminée, le témoin d’alimentation s’allume en vert.

Mise en route

Trouvez la caméra principale de votre smartphone. Pour ce faire, ouvrez |’application Caméra de votre
smartphone et couvrez successivement chaque objectif situé a l’arriére avec votre doigt. Le module dont
’image disparait de ’écran lorsqu’il est recouvert correspond a la caméra principale (fig. 1).

Insérez avec précaution votre smartphone dans le support de fixation pour téléphone sur |’objectif (fig. 2).
Pour ajuster précisément le support de fixation a l’épaisseur et a la largeur de votre téléphone, utilisez les
patins EVA souples (fournis).

Déplacez horizontalement le support de l’objectif (1) et verticalement le support de fixation afin d’aligner
’ouverture de l’objectif (3) avec la caméra principale de votre smartphone (fig. 3).

Serrez la vis de fixation (2) (fig. 4).

Sélectionnez le microscope souhaité (grossissement 100x, 150x ou 200x). Installez le microscope directement
dans le support de "objectif (1) jusqu’a entendre un clic (fig. 5).

Pressez et maintenez (9) pour retirer le microscope du support de fixation (fig. 6).

Utilisation

Pressez et maintenez (8) pour allumer ’appareil. Le témoin a DEL (6) s’allume.
Pressez sur (8) pour changer le niveau de luminosité de la DEL (faible/moyen/élevé).

Pressez sur (11) pour changer le mode d’éclairage a DEL. Vous pouvez choisir parmi 2 températures de couleur
(lumiére froide ou chaude), chacune offrant 3 zones d’éclairage (cercle complet / demi-cercle gauche / demi-
cercle droit) et 3 niveaux de luminosité (faible/moyen/élevé), ou sélectionner le mode UV a cercle complet.

Placez le microscope directement au-dessus de ’objet que vous souhaitez capturer.
Pressez et maintenez (8) pour éteindre ’appareil.
Si des coins sombres uniformes apparaissent autour de l’image, ajustez le zoom numérique de votre

smartphone. Si les coins sombres sont irréguliers, vérifiez que I’ouverture de I’objectif (3) est bien alignée
avec la caméra principale de votre smartphone avant de réessayer.




Spécifications

Grossissement 100x, 150x, 200x
100x : 0-10 mm
Distance de mise au point 150x : 0-0,2 mm
200x : 0-0,2 mm
100x : 6 mm
Diamétre de |’objectif 150x : 6 mm
200x : 6 mm
Matériau des éléments optiques verre optique
Traitement optique des lentilles traitement multicouche intégral
Filtre CPL +
Niveau de luminosité 3 modes
Eclairage a DEL 19 modes

iPhone, Android (largeur du smartphone : 71-105 mm,
épaisseur du smartphone : < 20 mm)
21 x 4,5 x 2 mm (3 piéces)
Patins EVA 21 x 4,5 x 3 mm (3 piéces)
21 x 4,5 x 4 mm (3 piéces)

Compatibilité avec les modéles de smartphones

Plage de températures de fonctionnement 0..+45°C
batterie rechargeable lithium-ion 3,7 V, 100 mA-h ;
Alimentation adaptateur secteur 5V, 1 A CC (non fourni) ;
cable USB Type-C (fourni)
Autonomie de la batterie 2 h (1 h avec l’éclairage UV activé)

Le fabricant se réserve le droit de modifier sa gamme de produits et leurs spécifications techniques sans en informer
sa clientéle au préalable.

Entretien et maintenance

Prenez toutes les précautions nécessaires lorsque vous utilisez I’appareil en présence d’enfants ou de personnes qui
n’ont pas lu ou ne comprennent pas ces instructions complétement. Ne tentez en aucun cas de démonter ’appareil
par vos propres moyens. Veillez a protéger |’appareil des chocs brusques et des forces mécaniques excessives. Ne
touchez pas les surfaces optiques avec vos doigts. Nettoyez la surface de la lentille avec de ’air comprimé ou une
lingette douce pour optiques. N’essayez jamais de faire fonctionner un appareil endommagé ou présentant des
éléments électriques détériorés | Rangez I’appareil dans un endroit sec et frais. Si une partie de I’appareil ou de
la batterie est avalée, consultez immédiatement un médecin.

Consignes de sécurité relatives aux batteries

L’appareil est équipé d’une batterie lithium-ion rechargeable. Elle évite les remplacements fréquents de piles.
Eteignez toujours I’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé. Si le niveau de charge de la batterie est bas, rechargez
’appareil sans attendre. Ne surchauffez pas la batterie. Ne déchargez pas la batterie complétement. Ne démontez
pas, ne percez pas et ne déformez pas la batterie. N’exposez pas la batterie au feu, a des températures élevées
et ne 'immergez pas dans ’eau ou dans d’autres liquides. Une manipulation incorrecte de la batterie peut
provoquer un incendie, une explosion ou des brilures. Si la batterie est endommagée, déformée ou gonflée, cessez
immédiatement de ’utiliser. Gardez les batteries hors de la portée des enfants afin d’éviter un risque d’ingestion,
de suffocation ou d’empoisonnement. Jetez les batteries usagées selon les dispositions légales de votre pays.

Garantie internationale Levenhuk

Tous les télescopes, microscopes, binoculaires et autres matériaux d'optique, a 'exception des accessoires, sont
garantis 50 ans contre les défauts de matériaux et de fabrication. Cette garantie est valable 50 ans a compter de la
date d'achat. Tous les accessoires Levenhuk sont garantis sans défauts de matériaux et de fabrication pendant deux
ans a compter de la date d'achat au détail. Cette garantie vous donne droit a la réparation ou au remplacement
gratuit d'un produit Levenhuk dans tout pays hébergeant un bureau Levenhuk, et si toutes les conditions de la
garantie sont applicables.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter notre site : eu.levenhuk.com/warranty

Si des problémes de garantie surviennent ou si vous souhaitez obtenir une assistance pour ’utilisation de vos
produits, contactez la branche locale de Levenhuk.
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Im Levenhuk Kelvin TMC50 LED-es mikroszkop készlet okostelefonhoz

Vigyazat! Soha ne nézzen kozvetleniil a napba az eszkozon keresztiil, mert az maradandé szemkarosodast,
sot, akar vaksagot okozhat.

A készlet tartalma: LED-es mikroszkop (3 db), telefon-objektiv rogzitékonzol, C-tipusu USB kabel, EVA parnak (9 db),
tok, tisztitokendd, hasznalati Utmutato6 és garanciajegy.

A késziilék toltése
Csatlakoztassa a C-tipust USB kabelt a C-tipusu USB foglalathoz (10), valamint egy powerbankhoz, szamitégéphez

vagy haldzati adapterhez (a készlet nem tartalmazza). A tapellatas jelzéfénye (7) ilyenkor pirosan vilagit. A toltés
kortlbeldl 90 percig tart. A toltés befejezése utan a tapellatas jelzofénye zold szinre valt.

Elso lépések

o Keresse meg a f6 kamerat a telefonjan. Ehhez nyissa ki a kameraalkalmazast a telefonjan, és takarja le az
egyes hatso lencséket egymas utan az ujjaval. Az a modul, amely lefedve elsotétiti a képet a kijelzén, a f6
kamera (1. abra).

« Ovatosan helyezze be okostelefonjat a telefon-lencse rogzitékonzolba (2. abra). A rogzitékonzol telefon
vastagsagahoz és szélességéhez valo pontos beallitasahoz hasznalja a mellékelt puha EVA parnakat (a készlet
tartalmazza).

» Mozgassa az objektivtartot (1) vizszintesen, a rogzitékonzolt pedig fliggélegesen gy, hogy az objektivnyilas (3)
az okostelefonja fékamerajahoz igazodjon (3. abra).

o Hlzza meg a rogzitécsavart (2) (4. abra).

o Valassza ki a kivant mikroszkopot (100-szoros, 150-szeres vagy 200-szoros nagyitas). Helyezze a mikroszkopot
kozvetleniil az objektivtartoba (1), amig kattanast nem hall (5. abra).

o A mikroszkép rogzitékonzolbol vald eltavolitasahoz nyomja meg és tartsa lenyomva a kioldégombot (9) (6. abra).

Hasznalat
» Nyomja meg és tartsa lenyomva a (8) gombot, hogy bekapcsolja a késziiléket. A LED-es lampa (6) vilagitani kezd.
» Nyomja meg a (8) gombot a LED fényeré szintjének megvaltoztatasahoz (alacsony/kozepes/magas).

» Nyomja meg a (11) gombot a LED-vilagitas modjanak modositasahoz. Kivalaszthat 2 szinhomérsékletet (hideg
vagy meleg fény), 3 megvilagitasi tartomanyban (teljes kor / bal félkor / jobb félkor), mindegyikben 3 fényeré
szinttel (alacsony/kozepes/magas), vagy kivalaszthatja az UV teljes kor lizemmodot is.

« Helyezze a mikroszkopot kozvetleniil a megorokiteni kivant targy folé.
« Nyomja meg és tartsa lenyomva a (8) gombot, hogy kikapcsolja a késziiléket.
Ha a kép koriil egyenletes sotét sarkokat lat, allitsa a digitalis zoomot a telefonjan. Ha a sotét sarkok

' egyenetlennek tiinnek, ellendrizze, hogy a lencse nyilasa (3) a telefonja f6 kamerajaval egy vonalban legyen,
miel6tt ajra probalkozik.



Miszaki adatok

Nagyitas 100x, 150x, 200x
100x: 0-10 mm
Fokusztavolsag 150x: 0-0,2 mm
200x: 0-0,2 mm
100x: 6 mm
Objektivlencse atméréje 150x: 6 mm
200x: 6 mm
Optika anyaga optikai liveg
Optikai bevonat teljesen és tobb rétegben bevonatolt
CPL-sz(ir6 +
Fényerdszint 3 lizemmod
LED-vilagitas 19 lizemmod

iPhone, Android (a telefon szélessége: 71-105 mm,
vastagsaga: < 20 mm)

21 x4,5x2 mm (3 db)

Kompatibilitas okostelefon-modellekkel

EVA parnak 21 x 4,5 x 3 mm (3 db)
21 x4,5x 4 mm (3 db)
Uzemi hémérséklet-tartomany 0.. +45 °C
3,7 V, 100 mA-h Ujratolthetd litiumion-akkumulator;
Tapellatas 5V, 1 ADC adapter (a készlet nem tartalmazza);
C-tipusu USB kabel (a készlet tartalmazza)
Akkumulator lizemideje 2 6ra (bekapcsolt UV-vilagitas mellett 1 ora)

A gyarto fenntartja maganak a jogot a termékkinalat és a miiszaki paraméterek elézetes értesités nélkiili modositasara.

Apolas és karbantartas

Legyen kelléen dvatos, ha gyermekekkel vagy olyan személyekkel egyiitt hasznalja az eszkozt, akik nem olvastak vagy
nem teljesen értették meg az elébbiekben felsorolt utasitasokat. Barmi legyen is az ok, semmiképpen ne kisérelje
meg szétszerelni az eszkozt. Ovja a terméket a viztdl, portdl, hirtelen iitésektdl és tulzott mechanikai behatasoktl.
Az optikai elemek feliiletéhez soha ne érjen az ujjaival. A lencsék feliiletét siritett levegével vagy lencsetisztitasra
tervezett puha torlékenddvel tisztitsa. A sériilt, vagy sériilt elektromos alkatrészii berendezést soha ne helyezze
lizembe! Az eszkozt szaraz, hlivos helyen kell tarolni. Ha az eszkoz valamely alkatrészét vagy az elemét lenyelik,
akkor kérjen, azonnal orvosi segitséget.

Az akkumulatorral kapcsolatos biztonsagi intézkedések

Az eszkoz Gjratolthetd litium-ion akkumulatorral rendelkezik. igy elkeriilhetd a gyakori elemcsere. Hasznalaton

kivil mindig kapcsolja ki az eszkozt. Ha az akkumulator lemeriilében van, idében toltse fel az eszkozt. Ne melegitse
tal az akkumulatort. Ne meritse le teljesen az akkumulatort. Ne szerelje szét, ne lyukassza ki és ne deformalja az
akkumulatort. Ne tegye ki az akkumulatort tlz vagy magas homérséklet hatasanak, és ne meritse vizbe vagy mas
folyadékba. Az akkumulator nem megfelel6 kezelése tiizet, robbanast vagy égési sériilést okozhat. Ha az akkumulator
megsériil, deformalodik vagy megduzzad, azonnal hagyja abba a hasznalatat. Az akkumulatorokat tartsa gyermekektol
tavol, megelézve ezzel a lenyelés, fulladas és mérgezés veszélyét. A hasznalt akkumulatorokat az On orszagaban
érvényben évé jogszabalyoknak megfeleléen adhatja le.

A Levenhuk nemzetkozi garanciaja

A Levenhuk vallalat a kiegészitok kivételével az dsszes Levenhuk gyartmanyl teleszkophoz, mikroszkophoz, kétszemes
tavcs6hoz és egyéb optikai termékhez 50 évre sz6l6 garanciat nyljt az anyaghibak és/vagy a gyartasi hibak
vonatkozasaban. Ez a garancia a vasarlas napjatol szamitott 50 évig érvényes. A Levenhuk-kiegészit6khoz a Levenhuk-
vallalat a kiskereskedelmi vasarlas napjatol szamitott két évig érvényes garanciat nyujt az anyaghibak és/vagy

a gyartasi hibak vonatkozasaban. A Levenhuk vallalat vallalja, hogy a Levenhuk vallalat altali megvizsgalas soran
anyaghibasnak és/vagy gyartasi hibasnak talalt terméket vagy termékalkatrészt megjavitja vagy kicseréli. A Levenhuk
vallalat csak abban az esetben koteles megjavitani vagy kicserélni az ilyen terméket vagy termékalkatrészt, ha azt

a Levenhuk vallalat szamara elfogadhato vasarlasi bizonylattal egyiitt visszakiildik a Levenhuk vallalat felé.

Tovabbi részletekért latogasson el weboldalunkra: hu.levenhuk.com/garancia

Amennyiben garancialis probléma |épne fel vagy tovabbi segitségre van sziiksége a termék hasznalatat illetéen,
akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi Levenhuk Uzlettel.



http://hu.levenhuk.com/garancia

Kit di microscopi LED per smartphone Levenhuk Kelvin TMC50

Attenzione! Non osservare mai direttamente il sole attraverso questo dispositivo, poiché cid potrebbe
causare danni permanenti agli occhi e persino cecita.

Il kit comprende: microscopio LED (3 pz.), staffa di montaggio da telefono a lente, cavo USB Tipo-C, cuscinetti in
EVA (9 pz.), custodia morbida, panno per la pulizia, guida all’utilizzo e garanzia.

Ricarica del dispositivo

Collegare il cavo USB Tipo-C allo slot USB Tipo-C (10) e a un power bank, PC o adattatore di alimentazione (non
incluso). L’indicatore di alimentazione (7) si illuminera di rosso. La ricarica impiega circa 90 minuti. Al completamento
della ricarica, ’indicatore di alimentazione si illuminera di verde.

Guida introduttiva

« Individuare la fotocamera principale sullo smartphone. Per farlo, aprire l’app della fotocamera sullo
smartphone e coprire una ad una ciascuna lente sul retro con un dito. Il modulo che fa diventare nera
’immagine sullo schermo quando é coperto € la fotocamera principale (Fig. 1).

» Spingere delicatamente lo smartphone nella staffa di montaggio telefono a lente (Fig. 2). Per regolare con
precisione la staffa di montaggio in base allo spessore e alla larghezza del telefono, utilizzare i cuscinetti in
EVA morbidi (inclusi).

» Muovere la montatura della lente (1) orizzontalmente e la staffa di montaggio verticalmente per allineare il
foro lente (3) con la fotocamera principale dello smartphone (Fig. 3).

o Serrare la vite di fissaggio (2) (Fig. 4).
» Selezionare il microscopio desiderato (ingrandimento 100x, 150x o 200x). Installare il microscopio direttamente
nella montatura della lente (1) finché non si sente un clic (Fig. 5).

« Tenere premuto (9) per rimuovere il microscopio dalla staffa di montaggio (Fig. 6).

Utilizzo
o Tenere premuto (8) per accendere il dispositivo. L’illuminazione a LED (6) si accendera.
o Premere (8) per cambiare il livello di luminosita dei LED (basso/medio/alto).

« Premere (11) per cambiare la modalita di illuminazione LED. E possibile scegliere da 2 temperature colore (luce
fredda o calda) in 3 intervalli di illuminazione (cerchio completo / semicerchio sinistro / semicerchio destro) in
ciascuna delle 3 modalita di luminosita (bassa/media/alta), oppure selezionare la modalita UV a cerchio completo.

» Posizionare il microscopio direttamente sopra ’oggetto che si desidera catturare.
o Tenere premuto (8) per spegnere il dispositivo.
Se sono presenti angoli scuri uniformi intorno all’immagine, regolare lo zoom digitale sullo smartphone. Se

gli angoli scuri appaiono irregolari, verificare che il foro lente (3) sia allineato con la fotocamera principale
dello smartphone prima di riprovare.




Specifiche

Ingrandimento 100x, 150x, 200x
100x: 0-10 mm
Distanza di messa a fuoco 150x: 0-0,2 mm
200x: 0-0,2 mm
100x: 6 mm
Diametro lente obiettivo 150x: 6 mm
200x: 6 mm
Materiale ottiche vetro ottico
Rivestimento ottiche completamente multirivestite
Filtro CPL +
Livello di luminosita 3 modalita
Illuminazione LED 19 modalita

iPhone, Android (larghezza smartphone: 71-105 mm,
spessore smartphone: < 20 mm)

21 x4,5x2 mm (3 pz.)

Compatibilita con modelli di smartphone

Cuscinetti in EVA 21 x4,5x 3 mm (3 pz.)
21 x4,5x4 mm (3 pz.)
Intervallo di temperature di esercizio 0..+45 °C
batteria ricaricabile agli ioni di litio da 3,7 V, 100 mA-h;
Alimentazione adattatore CCda 5V, 1A, (non incluso);
cavo USB Tipo-C (incluso)
Durata della batteria 2 h (1 h con luci UV accese)

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alla gamma di prodotti e alle specifiche.

Cura e manutenzione

Nel caso si utilizzi ’apparecchio in presenza di bambini o di altre persone che non abbiano letto e compreso appieno
queste istruzioni, prendere le precauzioni necessarie. Non cercare per nessun motivo di smontare autonomamente
’apparecchio. Proteggere il dispositivo da acqua, polvere, urti improvvisi ed eccessiva forza meccanica. Non toccare
le superfici ottiche con le dita. Pulire la superficie della lente con un flusso di aria compressa o una salvietta morbida
per lenti. Non tentare mai di adoperare uno strumento danneggiato o con componenti elettriche danneggiate!
Conservare il dispositivo in un luogo fresco e asciutto. In caso di ingestione di una parte dell’apparecchio o della
batteria, consultare immediatamente un medico.

Istruzioni di sicurezza per le batterie

Il dispositivo € dotato di una batteria ricaricabile agli ioni di litio. Questo evita la frequente sostituzione delle
batterie. Spegnere sempre il dispositivo in caso di inutilizzo. Se la carica della batteria € bassa, ricaricare il
dispositivo in tempo. Non surriscaldare la batteria. Non scaricare completamente la batteria. Non smontare, forare
o deformare la batteria. Non esporre la batteria a fuoco, alte temperature, né immergerla in acqua o altri liquidi.
La gestione non corretta della batteria potrebbe comportare un incendio, |’esplosione o bruciature. Se la batteria
si danneggia, deforma o gonfia, interromperne immediatamente ’utilizzo. Per evitare il rischio di ingestione,
soffocamento o intossicazione, tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Disporre delle batterie esaurite
secondo le norme vigenti nel proprio paese.

Garanzia internazionale Levenhuk

Tutti i telescopi, i microscopi, i binocoli e gli altri prodotti ottici Levenhuk, ad eccezione degli accessori, godono

di una garanzia di 50 anni per i difetti di fabbricazione o dei materiali. Questa garanzia € valida per 50 anni dalla
data di acquisto. Tutti gli accessori Levenhuk godono di una garanzia di due anni a partire dalla data di acquisto per
i difetti di fabbricazione e dei materiali. Levenhuk riparera o sostituira i prodotti o relative parti che, in seguito

a ispezione effettuata da Levenhuk, risultino presentare difetti di fabbricazione o dei materiali. Condizione per
[’obbligo di riparazione o sostituzione da parte di Levenhuk di tali prodotti & che il prodotto venga restituito

a Levenhuk unitamente ad una prova d’acquisto la cui validita sia riconosciuta da Levenhuk.

Per maggiori dettagli, visitare il nostro sito web: eu.levenhuk.com/warranty

Per qualsiasi problema di garanzia o necessita di assistenza per [’utilizzo del prodotto, contattare la filiale Levenhuk
di zona.



http://eu.levenhuk.com/warranty

Zestaw mikroskopow z LED do smartfonu
Levenhuk Kelvin TMC50

Uwaga! Nie wolno patrzeé¢ bezposrednio na stonce przez to urzadzenie, poniewaz moze to spowodowa¢é
trwate uszkodzenie wzroku, a nawet sSlepote.

Zawarto$¢ zestawu: mikroskop z oswietleniem LED (3 szt.), uchwyt do mocowania obiektywu na telefonie, przewod
USB typu C, podktadki EVA (9 szt.), pokrowiec, $ciereczka do czyszczenia, instrukcja obstugi i karta gwarancyjna.
tadowanie urzadzenia

Podtacz przewdd USB typu C do gniazda USB typu C (10) i powerbanku, komputera lub zasilacza (brak w zestawie).
Wskaznik zasilania (7) zaswieci sie na czerwono. Ladowanie trwa okoto 90 minut. Po zakonczeniu tadowania wskaznik
zasilania zaswieci sie na zielono.

Pierwsze kroki

o Znajdz gtowny aparat w smartfonie. Aby to zrobic, otworz aplikacje aparatu na smartfonie i zaston palcem kolejno
kazdy obiektyw z tytu smartfonu. Modut, po zastonieciu ktérego obraz na ekranie jest czarny, jest aparatem
gtownym (rys. 1).

« Delikatnie wcisnij smartfon do uchwytu do mocowania telefonu do obiektywu (rys. 2). Aby precyzyjnie dostosowac
uchwyt mocowania do grubosci i szerokosci telefonu, nalezy uzy¢ miekkich podktadek EVA (w zestawie).

o Przesun uchwyt do mocowania obiektywu (1) w poziomie i uchwyt montazowy w pionie, aby dostosowac otwor
na obiektyw (3) do gtéwnego aparatu smartfonu (rys. 3).

o Dokrec srube mocujaca (2) (rys. 4).

o Wybierz mikroskop (powiekszenie 100, 150 lub 200 razy). Zainstaluj mikroskop bezposrednio na uchwycie do
mocowania obiektywu (1), az ustyszysz klikniecie (rys. 5).

o Nacisnij i przytrzymaj przycisk (9), aby zdjac¢ mikroskop z uchwytu do mocowania (rys. 6).

Obstuga

« Nacisnij i przytrzymaj przycisk (8), aby wtaczy¢ urzadzenie. Oswietlenie LED (6) wtaczy sie.

» Nacisnij przycisk (8), aby zmieni¢ poziom jasnosci LED (niski/$redni/wysoki).

o Nacisnij przycisk (11), aby zmieni¢ tryb oswietlenia LED. Mozesz wybierac¢ sposrod 2 temperatur barwowych
(Swiatto chtodne lub ciepte) w 3 zakresach oswietlenia (petny pierscien / lewa potowa pierscienia / prawa
potowa pierscienia) w kazdym z 3 poziomdw jasnosci (niski/sredni/wysoki). Mozesz rowniez wybrac¢ oswietlenie
UV w trybie petnego pierscienia.

+ Umies¢ mikroskop bezposrednio nad obiektem, ktory chcesz zarejestrowac.

» Nacisnij i przytrzymaj przycisk (8), aby wytaczy¢ urzadzenie.

Jesli na obrazie sa widoczne jednolite ciemne narozniki, dostosuj powiekszenie cyfrowe na smartfonie. Jesli

ciemne narozniki sa nieréwne, sprawdz, czy otwor na obiektyw (3) jest ustawiony zgodnie z gtbwnym aparatem
smartfonu, nastepnie sprobuj ponownie.



Dane techniczne

Powiekszenie

Dystans ostrzenia

Srednica soczewki obiektywowej

Materiat uktadu optycznego
Powtoka uktadu optycznego
Filtr CPL

Poziom jasnosci
Oswietlenie LED

Zgodnosc z modelami smartfonow
Podktadki EVA

Zakres temperatury pracy
Zasilanie

Czas pracy baterii

100x, 150x, 200x

100x: 0-10 mm

150x: 0-0,2 mm

200x: 0-0,2 mm
100x: 6 mm
150x: 6 mm
200x: 6 mm

szkto optyczne

petna powtoka wielowarstwowa
+
3 tryby
19 trybow
iPhone, Android (szerokos¢ smartfonu: 71-105 mm,
grubos¢ smartfonu: < 20 mm)

21 x4,5x2 mm (3 szt.)
21 x 4,5 x 3 mm (3 szt.)
21 x 4,5 x4 mm (3 szt.)
0..+45 °C
akumulator litowo-jonowy 3,7 V, 100 mA-h;
zasilacz DC 5V, 1 A (brak w zestawie);
przewdd USB typu C (w zestawie)

2 godz. (1 godz. z wtaczonym sSwiattem UV)

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w ofercie produktow i specyfikacjach bez uprzedniego

powiadomienia.

Konserwacja i pielegnacja

Zachowaj szczegoblng ostroznosc, gdy urzadzenia uzywaja dzieci lub osoby, ktore nie w petni zapoznaty sie

z instrukcjami. Nie podejmuj prob samodzielnego demontazu urzadzenia. Chron urzadzenie przed wilgocia, pytem,
upadkami z wysokosci i dziataniem nadmiernej sity mechanicznej. Nie dotykaj powierzchni optycznych palcami.
Wyczysé powierzchnie soczewki sprezonym powietrzem lub specjalng miekka sciereczka do czyszczenia soczewek.

Nie wolno uzywac uszkodzonego urzadzenia ani urzadzenia z uszkodzonymi elementami elektrycznymi! Przechowywac
w suchym i chtodnym miejscu. W razie potkniecia jakiejkolwiek czesci lub baterii nalezy natychmiast skontaktowac

sie z lekarzem.

Instrukcje dotyczace bezpiecznego obchodzenia sie z bateriami

Urzadzenie jest wyposazone w akumulator litowo-jonowy. Pozwala to uniknac czestej wymiany baterii. Zawsze wytaczaj
urzadzenie, gdy nie jest uzywane. Jesli poziom natadowania akumulatora jest niski, nalezy natadowac urzadzenie na
czas. Nie przegrzewac akumulatora. Nie nalezy catkowicie roztadowywac akumulatora. Nie demontowad, nie przebijac
ani nie znieksztatcac baterii. Nie wystawiac baterii na dziatanie wysokich temperatur, nie zanurza¢ jej w wodzie

i innych ptynach. Nieprawidtowe postepowanie z bateria moze byc przyczyng pozaru, wybuchu lub oparzen.

W przypadku uszkodzenia, znieksztatcenia lub spuchniecia baterii nalezy natychmiast zaprzestac jej uzytkowania.
Baterie przechowywac w miejscu niedostepnym dla dzieci, aby uniknac ryzyka potkniecia, uduszenia lub zatrucia.
Zuzyte baterie nalezy utylizowac zgodnie z obowigzujacymi lokalnie przepisami.

Miedzynarodowa gwarancja Levenhuk

Wszystkie teleskopy, mikroskopy, lornetki i inne przyrzady optyczne Levenhuk, za wyjatkiem akcesoriow, posiadaja
50-letnig gwarancje obejmujaca wady materiatowe i wykonawcze. Gwarancja ta obowiazuje przez 50 lat od daty
zakupu. Wszystkie akcesoria Levenhuk sa wolne od wad materiatowych i wykonawczych i pozostang takie przez
dwa lata od daty zakupu detalicznego. Firma Levenhuk naprawi lub wymieni produkty lub ich czesci, w przypadku
ktorych kontrola prowadzona przez Levenhuk wykaze obecnos¢ wad materiatowych lub wykonawczych. Warunkiem

wywiazania sie przez firme Levenhuk z obowiazku naprawy lub wymiany produktu jest dostarczenie danego produktu
firmie razem z dowodem zakupu uznawanym przez Levenhuk.

Wiecej informacji na ten temat znajduje sie na stronie: pl.levenhuk.com/gwarancja

W przypadku watpliwosci zwigzanych z gwarancja lub korzystaniem z produktu, prosze skontaktowac sie z lokalnym
przedstawicielem Levenhuk.
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Kit microscépios com LED para smartphone Levenhuk Kelvin TMC50

Atencao! Nunca olhe diretamente para o Sol através deste dispositivo. Caso contrario, corre o risco de sofrer
lesGes oculares permanentes e até cegueira.

O kit inclui: microscopio com LED (3 unidades), suporte de montagem entre smartphone e lente, cabo USB tipo C,
almofadas de protecédo EVA (9 unidades), bolsa, pano de limpeza, manual do usuario e garantia.

Carregamento do dispositivo

Ligue o cabo USB tipo C a porta USB tipo C (10) e ao power bank, PC ou adaptador de alimentacao (nao incluido).
O indicador de alimentacao (7) acende-se a vermelho. O carregamento demora cerca de 90 minutos. Quando
o carregamento estiver concluido, o indicador de alimentacao acende-se a verde.

Introducao

» Encontre a camara principal no smartphone. Para tal, abra a aplicacdo da camara no smartphone e cubra cada
lente na parte de tras, uma a uma, com o dedo. O modulo que faz com que a imagem no ecra fique preta quando
coberta é a camara principal (Fig. 1).

» Encaixe cuidadosamente o smartphone no suporte de montagem entre smartphone e lente (Fig. 2). Para ajustar
com precisao o suporte de montagem de acordo com a espessura e a largura do smartphone, utilize as almofadas
de protecao EVA (incluidas) macias.

» Mova o suporte da lente (1) na horizontal e o suporte de montagem na vertical para alinhar a abertura da lente (3)
com a camara principal do smartphone (Fig. 3).

« Aperte o parafuso de fixacao (2) (Fig. 4).
» Selecione o microscopio desejado (ampliacdo de 100x, 150x ou 200x). Instale o microscopio diretamente no
suporte da lente (1) até ouvir um clique (Fig. 5).

« Prima sem soltar (9) para remover o microscopio do suporte de montagem (Fig. 6).

Utilizacao
» Prima sem soltar (8) para ligar o dispositivo. A iluminacao LED (6) acende.
o Prima (8) para alterar o nivel de luminosidade do LED (baixo/médio/alto).

e Prima (11) para mudar o modo de iluminacao LED. Pode escolher entre 2 temperaturas da cor (luz fria ou quente)
em 3 intervalos de iluminacdo (circulo completo / semicirculo esquerdo / semicirculo direito) em cada um dos
3 modos de luminosidade (baixo/médio/alto), ou pode selecionar o modo UV de circulo completo.

« Coloque o microscopio diretamente por cima do objeto que pretende captar.
e Prima sem soltar (8) para desligar o dispositivo.
Se houver cantos escuros uniformes a volta da imagem, ajuste o zoom digital no smartphone. Se os cantos

' escuros parecerem irregulares, confirme que a abertura da lente (3) esta alinhada com a cdmara principal do
smartphone antes de tentar novamente.
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Especificacées

Ampliacao 100x, 150x, 200x
100x: 0-10 mm
Distancia de focagem 150x: 0-0,2 mm
200x: 0-0,2 mm
100x: 6 mm
Diametro da lente objetiva 150x: 6 mm
200x: 6 mm
Material ético vidro ético
Revestimento dtico revestimento multiplo integral
Filtro CPL +
Nivel de luminosidade 3 modos
Iluminacao LED 19 modos

iPhone, Android (largura do smartphone: 71-105 mm,
espessura do smartphone: < 20 mm)

21 x 4,5 x 2 mm (3 unidades)

Compatibilidade com modelos de smartphone

Almofadas de protecao EVA 21 x 4,5 x 3 mm (3 unidades)
21 x 4,5 x 4 mm (3 unidades)
Intervalo de temperatura de funcionamento 0..+45 °C
bateria de ides de litio recarregavel de 3,7 V, 100 mA-h;
Fonte de alimentacao adaptador de CC de 5V, 1 A (ndo incluido);
cabo USB tipo C (incluido)
Duracao da bateria 2 h (1 h com luzes UV acesas)

O fabricante reserva-se o direito de efetuar alteracdes a gama de produtos e especificacées sem aviso prévio.

Cuidado e manutencao

Tome as precaucdes necessarias quando usar o dispositivo com criancas, ou com outras pessoas que nao leram, ou
nao compreenderam totalmente estas instrucdes. Nao tente desmontar o dispositivo por conta propria, por qualquer
motivo. Proteja o dispositivo contra agua, pd, impactos repentinos e forca mecanica excessiva. Nao toque nas
superficies oticas com os dedos. Limpe a superficie da lente com ar comprimido ou um pano de limpeza suave para
lentes. Nunca tente utilizar um dispositivo danificado ou um dispositivo com pecas elétricas danificadas! Guarde

o dispositivo num local seco e fresco. Se uma parte do dispositivo ou a bateria for engolida, procure
imediatamente assisténcia médica.

Instrucdes de seguranca para as baterias

O dispositivo esta equipado com uma bateria de ides de litio recarregavel. Isto evita uma substituicao frequente da
bateria. Desligue sempre o dispositivo quando nao estiver em utilizacao. Se a carga de bateria for baixa, recarregue
o dispositivo a tempo. Nao sobreaqueca a bateria. Nao descarregue a bateria por completo. Nao desmonte, perfure
nem deforme a bateria. Ndo exponha a bateria ao fogo, a altas temperaturas, nem a mergulhe em agua ou outros
liqguidos. O manuseamento incorreto da bateria pode provocar incéndio, explosdo ou queimaduras. Se a bateria ficar
danificada, deformada ou inchada, interrompa imediatamente a utilizacao. Mantenha as baterias fora do alcance
das criancas, para evitar riscos de ingestao, asfixia ou intoxicacao. Utilize as baterias usadas conforme prescrito
pelas leis do seu pais.

Garantia internacional Levenhuk

Todos os telescopios, microscopios, bindculos ou outros produtos épticos Levenhuk, exceto seus acessorios, sao
acompanhados de garantia de 50 anos contra defeitos dos materiais e acabamento. Esta garantia é valida por

50 anos a partir da data de compra. Todos os acessorios Levenhuk tém garantia de materiais e acabamento livre de
defeitos por dois anos a partir da data de compra. A Levenhuk ira reparar ou substituir o produto ou sua parte que,
com base em inspecao feita pela Levenhuk, seja considerado defeituoso em relacdo aos materiais e acabamento.

A condicao para que a Levenhuk repare ou substitua tal produto é que ele seja enviado a Levenhuk juntamente com
a nota fiscal de compra.

Para detalhes adicionais, visite nossa pagina na internet: eu.levenhuk.com/warranty

Se surgirem problemas relacionados a garantia ou se for necessaria assisténcia no uso do produto, contate a filial
local da Levenhuk.
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lm Ha6op MHMKpocKonoB ana TeniedoHa C noACBeTKOM
Levenhuk Kelvin TMC50

BHMMaHMe: He cmoTpuTe Ha CoJiHUe Yepes AaHHbIM NpM6op! ITO MOXKET NPUBECTU K HEO6PATUMbIM
NoBpeXAEHUAM 3peHus, BNIOTb A0 NOJIHOM CAENOTbl.

KomnnieKkTauma: MUKpPOCKON C NOACBETKOM (3 LUT.), KeTKa Ana KpenieHua TenedoHa K 06beKkTuay, Kabeib USB
Type-C, BCcTaBKM U3 DBA (9 1UT.), Y4exon, uMcTALan candeTka, MHCTPYKLMSA Mo SKCJyaTalmu M rapaHTHMMHbIA TasIoH.
3apAgKa ycTpoucTea

MoacoeamHnTte Kabenb USB Type-C K paszbemy USB Type-C (10) 1 BHELWWHEMY aKKYMYNATOPY, KOMMNbIOTEPY UM
ceTeBOMY afianTepy (He BXOAWUT B KOMNAEKT). MHAMKATOp NuTaHMA (7) 3aroputca KpacHbIM. 3apsafKa 3aHMMaeT
npmumepHo 90 MMHYT. Koraa npuéop byaeT 3apaXKeH, MHAMKATOP NMMTaHWA 3aropuTCA 3e/1eHbIM.

Ha4yano pa6otbl

« Haiaute ocHOBHy Kamepy. ZIns 3TOro OTKPOMTE NPUIIOKEHUE Kamepbl Ha CMAapTGOHE U NOC/eA0BaTeIbHO
3aKpblBaiTe 06bEKTHBbI NasibLeM. TOT, MPU 3aKPbITUM KOTOPOrO NPonagaeT M306pakeHne, U ABISETCA OCHOBHOM
Kamepom (puc. 1).

o AKKypaTHO BCTaBbTe CMapT@OH B KNETKY A KpensieHns TenedoHa K 06beKTUBY (pyc. 2). A TOYHOM NoAroHKM
KNETKM ANA KPEerJIEHUA NMOA TOJILLUMHY M LUMPMHY Ballero TesiecoHa UCMO/b3yMTe MATKME BCTaBKM M3 IBA
(B KOMNEKTE).

o [p1 HEOGXOAMMOCTU NepeMeLLanTe KpemnieHne A1 06beKTMBA (1) MO FOPU3OHTANM U KNETKY 1A KPENIEHUS Mo
BEPTUKA/IM, YTOBbI COBMECTUTbL OTBEPCTHE ANA 06bEKTMBA (3) C OCHOBHOM KaMepol cMapTdoHa (puc. 3).

o 3aTAHUTE KpeneXHbii BUHT (2) (puc. 4).

o Bbl6epuTe Hy}KHbIM MMKpPOCKONM (C yBenndeHuem 100x, 150x mam 200x).

e YCTaHOBMTE MMKPOCKON B KpenJjeHue ana obbeKktuea (1) Ao wenyka (puc. 5).
o HarkmuTe 1 yaepKmBaMTe KHOMKY (9), YTOObI CHATb MMKpPOCKON (puC. 6).

Ucnonb3oBaHue
o HaMmuTe 1 yaepkuBanTe KHOMKY (8), Y4TOBbl BKIOUYUTL NpUGOpP. 3aropAtca 6enble cBeToamoabl (6).
o HaxmuTe KHomMKy (8), 4To6bl M3MEHWUTb APKOCTb CBETOAMOAHOM MOACBETKM (HM3KasA/cpeaHAna/BbicoKasn).

o HaxmuTte KHonKy (11), YTO6bl MBMEHWUTbL PEXKMM CBETOAMOHOM NOACBETKU. Bbl MOXKETE BbIGpaTh OAHY M3 [ABYX
LIBETOBbIX TEMMNEpaTyp (XON0AHbIM MM TEM/IbIM CBET) B TPEX AMana3oHaX OCBeLLeHUA (MOJHbIM Kpyr / neBas
MoJIoOBMHA Kpyra / npaBas NoJIoB1HA Kpyra) A8 KaxA0ro U3 Tpex PeXMMOoB APKOCTU (HM3KMIA/ cpeaHUI/ BbICOKMIM),
IM60 BbIGpPaTb PeXMM MOJIHOMO Kpyra ¢ Y®-noacBeTKOM.

o /[lepXuTe MMKPOCKON HajZ 06bEKTOM, KOTOPbIM Bbl XOTUTE coTorpadupoBaTth.
«  Haxmute u yaepxuBamTe KHOMKY (8), 4TO6bI BbIK/IHUYMTD NPUGOP.
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Ecnu BOKpyr n3o6paxkeHuns NosBAAITCA paBHOMEPHbIE TEMHbIE Yr/ibl, OTPEryMpyHTE HACTPOMKMU LMDPOBOro
yBenuyeHus Ha cMapTdoHe. Ecim n3obpaxkeHune B TEMHbIX Yriax HeYeTKoe, nepes NoBTOPHOM NOMbITKOM
® y6eautech, YTO OTBEpCTUE ANA 06bEKTMBA (3) COBMELLEHO C OCHOBHOM KaMepoM Bawero cMapTdoHa.

TexHHn4yeckue XapaKTepHUCTUKu

YBennyenme

MWH. AMcTaHUMA HOKYCHMPOBKM

AniameTp 06beKTMBA

Martepuan onTMKu
MoKpbiTHE ONTUKMK
Monsapu3aLMOHHbIM DUILTP
YpoBeHb APKOCTH
CBeToanoaHas noAcBeTKa

CoBMECTUMOCTb C MOZENAMU CMApPT(HOHOB
Mpoknagkn 3BA

Anana3oH pabounx Temnepatyp

MCTOYHMK NMUTaHMA

Bpems paboTbl OT aKKyMy/AaTOpa

100x, 150x, 200x

100x: 0-10 mm
150x: 0-0,2 Mm
200x: 0-0,2 Mmm

100x: 6 MM
150x: 6 MM
200x: 6 MM

OnTMYEeCKoe CTEK/IO
NoJIHOE MHOTOC/I0MHOE
+
3 perkMma
19 pexxmMmoB

iPhone, Android (wuprHa cmapTdoHa: 71-105 MM,
ToNWMHA cMapTdoHa: < 20 MM)

21 x4,5x2 MM (3 wr.)
21 x4,5x 3 MM (3 wr.)
21 x4,5x4 MM (3 wr.)
0...+45 °C
JMTUM-UOHHBIM akkymynsaTop, 3,7 B, 100 MA-u;
ceTeBoM agantep 5 B, 1 A (He BXOAMT B KOMMJEKT);

Kabenb USB Type-C ana 3apsagKu (BXOAMT B KOMIJIEKT)

2 4 (1 4 c YO-noacseTKoM)

Mpou3BoaMTENb OCTABAAET 32 COGOM MPABO BHOCUTD JIt06ble M3MEHEHUA B MOZE/bHbIN PAA M TEXHMYECKME
XapaKTepUCTMKM MM NMpeKpaLLaTh NPOM3BOACTBO M34e/MA 6€3 NpeABapUTE/IbHOMO YBEAOMIEHUA.

yxoa v XpaHeHue

ByabTe BHMMATE/IbHbI, €C/IU NOJIb3yeTech NPMBOPOM BMECTE C AETbMM MU JIOAbMM, HE 3HAKOMbIMM C MHCTPYKLMEN.
He pas6upaiite npnéop. CepBrCHbIE U PEMOHTHbIE paboTbl MOTYT NMPOBOAMTLCS TOJIbKO B CNeLMainu3npoBaHHOM
cepBUCHOM LieHTpe. O6eperaiTe NpMéop OT BOAbI, MbUM, PE3KUX YAAPOB M YPE3MEPHbIX MEXaHUYECKUX BO3LENCTBUMA.
He KacakTtech nasibLamu NoBepxHOCTEN /IMH3. OuMLLaiTe NMOBEPXHOCTb JIMH3 CXKATbIM BO3JYXOM MJIM MATKOM caneTKoM
Z151 YACTKM ONTUKK. HUKOra He MCronb3yiTe NoBPEXAEHHOE YCTPOMCTBO MM YCTPOMCTBO C MOBPEXAEHHBIMM
3N1eKTpHYECcKUMM eTansamu! XpaHuTe npubop B Cyxom NpoxiagHoM mecte. Ecam getanb npu6opa Mam sneMeHT
NUTaHKUsA GblJIM NPOrJIoYeHbl, CPOYHO 06paTUTECH 3a MEAMLMHCKOM NMOMOLLbIO.

Ucnonb3oBaHue 3/1eMEHTOB NMUTaHUA

YCTPOMCTBO OCHALLEHO JIMTUM-MOHHBIM aKKYMY/IATOPOM. JTO NMO3BO/IAET M36EXKaTb YacToM 3aMeHbl 6aTapei.
BbIkNtoYalTe yCTPOMCTBO, KOrga OHO He MCnob3yeTtcs. Ecim 3apag akkyMynaTopa HU3KMM, 3apaauTe YyCTPOMCTBO.

He ponyckaiTe neperpeBaHMs akkymyaaTopa. He aonyckaiTe No/iHOM paspsaakM akkymynstopa. He paséupainte, He
NpoKasibiBanTe M He AedopmMpyiTe aKKyMyaaTop. He nogsepraiTte akKyMyaaTop BO3AENCTBMIO OFHS MM BbICOKMX
TeMneparyp, a TakXke He MorpyKanTe ero B BOAY UM Apyrve KMAKOCTM. HenpaBuibHOe 06palleHme C aKKyMyIATOPOM
MOKET MPUBECTM K BO3rOpaHMIo, B3pbiBY MM Ooram. ECm akkyMynsaTop noBpexaeH, AedopMMpoBaH MM B3Ay/CA,
HeMeA/IeHHO NpeKpaTUTE ero UCMoJ/Ib30BaHMe. XpaHUTE 3/IEMEHTbI NMUTaHMA B HELOCTYMHOM AN AeTeM MecTe, YTo6bl
usbexaTb pUCKa MX NPOraaTbiBaHKUA, YAYLIbA UM OTPABAEHUA. YTUIM3MUPYITE MCMOb30BAHHbIE IEMEHTbI MUTAHMS

B COOTBETCTBMU C NpeanmCaHMAMU 3aKOHa.

MexxayHapoaHasa rapaHTua Levenhuk

KomnaHus Levenhuk rapaHTupyeTt oTcyTCcTBME AeEKTOB B MaTepranax KOHCTPYKUMKU U AedEeKTOB M3roTOB/IEHUA
usgenna. NMpogasew, rapaHTUPYeT COOTBETCTBUE KayecTBa NPMOBPETEHHOMO BaMM U3Aenns KomnaHmu Levenhuk
TpeboBaHMAM TEXHUYECKOM AOKYMEHTALUM NPW COBNOAEHUM NOTPEBUTENEM YCI0BUIM M NMPABM TPAHCMOPTMPOBKM,
XPpaHeHMA U 3KcnayaTaumu usgenna. Cpok rapaHTMM: Ha akceccyapbl — 6 (LecTb) MeCcALEeB CO AHA MOKYMKM, Ha

ocTasjibHble u3gesnva — 50 ner.

Moapo6Hee 06 YC/NOBMAX rapaHTMMHOrO 06C/TYKMBaHUA CM. Ha camTe levenhuk.ru/support
Mo BonNpocam rapaHTUIMHOMO 0GC/TY*KMBAHWUSA Bbl MOXKETE 06PaTUTLCA B BMKaMLIEE NPeACTaBUTE/IbCTBO KOMMaHWM

Levenhuk.
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The original Levenhuk cleaning accessories

ENLIFNL

Levenhuk
Cleaning Pen LP10

— L

Removes dust with a brush
The soft tip is treated with a special cleaning fluid that removes greasy stains
Does not damage optical coatings of the lenses
Leaves no smudges or stains

Levenhuk Inc. (USA): 6021 Catlin Dr., Tampa, FL 33612, USA,
+1 813 468-3001, contact_us@levenhuk.com
Levenhuk Optics s.r.o. (Europe): V Chotejné 700/7, 102 00 Prague 102

Czech Republic, +420 737-004-919, sales-info@levenhuk.cz .
Levenhuk® is registered trademark of Levenhuk, Inc.
© 2006-2026 Levenhuk, Inc. All rights reserved.

levenhuk.com
20261006 Zoom&Joy



